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Томография

Метод исследования внутренней

структуры объекта посредством

его многократного просвечивания

в различных пересекающихся

направлениях



1. Закон Бугера-Ламберта (1729 г.)

Основы томографии
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Алан Кормак и Годфри Хаунсфилд -
Нобелевская премия 1979 г.



Восстановление объекта
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Комптоновское рассеяние

α 'α
θ

α - Энергия до рассеяния

'α - Энергия после рассеяния

Комптоновское рассеяние – процесс рассеяния фотона на электроне
с потерей энергии и жесткой связью между углом рассеяния и

изменением энергии фотона
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Математическая модель
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при максимальной энергии
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αα =При максимальной энергии

уравнение переноса примет вид
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Рентгеновская трубка



Сцинтилляционный детектор

Энергетическое разрешение детектора пропорционально

квадратному корню из энергии при этом коэффициент

пропорциональности определяется на определенной

фиксированной энергии.
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Имитационное моделирование

Радиус томографа - 425 мм

Кол-во детекторов - 642

Размер детектора - 4x3x30 мм.

Конус лучей - 50º

Размер включения - 20 мм



Результаты расчетов
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Результаты расчетов
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Результаты расчетов
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